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Kontroll av pacemakerpasienter

ARTIKKEL

Sammendrag

For a vurdere behovet for pacemaker-kontroller, og spesielt om den hittil brukte
oppfelgingsfrekvens kan reduseres, er230 enkammerpacemakere etter ett ars innkjering
fulgt prospektivt i fire ar. 110 tokammerpacemakere og 121aktivitetsstyrte er
retrospektivt evaluert. De undersgkte pacemakere har vert teknisk sett meget palitelige.
Behov forreprogrammeringer etter en innkjgringsperiode pa ett ar var lite for
enkammerpacemakere. Tokammerpacemakere derimotmatte ikke sjelden
reprogrammeres for bedre & tilpasses pasientens kardiale status nar denne hadde
forandret seg.
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