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Oksymetriparametrene pa blodgassutskriften males med en
egen spektrofotometrisk modul som inkluderer maling av
hemoglobin samt de klinisk mest relevante
hemoglobinderivatene. Men hva er disse derivatene, og
hvilken informasjon gir oksymetriparametrene oss?

Analysene pa en blodgassutskrift deles typisk inn i kategoriene blodgass-/syre-base-
verdier, oksymetriverdier, elektrolyttverdier, metabolittverdier og beregnede verdier
(figur 1). I dette innlegget gnsker vi a presentere parametrene som inngar under
oksymetridelen av utskriften. De generelle prinsippene for blodgassmaling er godt

standardisert pda moderne blodgassinstrument, men det bemerkes at detaljene i
utskriftsoppsettet kan variere noe avhengig av produsent og lokale tradisjoner.
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Blodgassverdier

4 pH 7,329 [ 7360 - 7,440 ]
t pCO, 725 kPa [ 450 - 6,10 |
cBase(Ecf)e 24 mmollL [ -30 -30 ]
t cHCO, (P)c 278 mmoll [ 220 - 260 |
{ pO, 9,84 kPa [ 110 - 130 |
Oksimetriverdier
ctHb 12,6 * gdL [ = ]
50, 931 % [ . ]
FO,Hb 906 % [ . ]
FCOHb 1" % [ 00 -18 ]
FHHb 6,7 % [ . ]
FMetHb 1,2 % I 00 -12 |
Elektrolyttverdier
i cNe* 134 * mmollL [ 137 - 145 ]
cK* 42* mmollL [ 35 -50 ]
4 cCI 97 * mmol/L [ 98 - 109 ]
cCa* 1,11 mmol/lL [ - ]
cCa?(7.4)¢ 1,07 mmol/L [ - ]
Metabolittverdier
t c¢Glu 6,6 * mmollL [ 40 -60 ]
t clac 21 mmolL [ 04 -13 ]
Beregnede verdier
Anion gap. K*¢ 13,3  mmollL [ 50 - 210 |
Oksygenstatus
pO,(a)IFO,(I)¢ 46,9 kPa
p50¢ 394 kPa

Figur 1 Eksempel pa utskrift fra et ABL-blodgassinstrument (Radiometer Medical, Danmark).

Oksymetriparametrene

Oksymetriparametrene inkluderer total hemoglobin (tHb) og oksygenmetning (sO»)
samt de fire klinisk mest relevante hemoglobinderivatene: oksyhemoglobin (OyHb),
deoksyhemoglobin (HHb), karboksyhemoglobin (COHb) og methemoglobin (MetHb)
(figur 1). Hemoglobinderivater er endrede former av hemoglobin. COHb dannes ved
eksponering for karbonmonoksid, som bl.a. kan finnes i rgyk og eksos, og MetHb
oppstar nar Fe?" erstattes med Fe>" i forbindelse med en avvikende oksidasjonsprosess
(1). Bdde COHb og MetHb har betydelig nedsatt oksygenbzarende evne, noe som
resulterer i nedsatt vevsoksygeneringstilbud.

Prefikset F (av eng. fractional) betyr at parameteren er uttrykt som en andel av total
hemoglobin (tHb) definert som summen av de fire mélte Hb-delene FO,Hb, FHHb,
FCOHb og FMetHb (2). Dersom man summerer disse, skal man derfor alltid ende opp
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med 100 %.

Funksjonell og fraksjonell oksygenmetning

sO» er den funksjonelle oksygenmetningen og er definert som OyHb / (OoHb + HHb),
der nevneren bestdr av funksjonell hemoglobin med oksygenbarende evne
(oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin). Et viktig poeng & merke seg er at sO ikke er
det samme som den sdkalte fraksjonelle oksygenmetningen (FO,HDb), der sistnevnte er
andel oksyhemoglobin av total hemoglobin, O,Hb / (OoHb + HHb + COHb + MetHb)
(2).

Hos friske vil verdiene vere relativt like ettersom man vanligvis har lite sirkulerende
dyshemoglobiner (COHb og MetHb). sO, vil imidlertid alltid vaere noe hgyere enn
FO»Hb fordi det alltid foreligger en liten andel sirkulerende COHb og MetHb (ca.

2 %). Ved tilstedevearelse av stgrre konsentrasjoner av COHb eller MetHb vil man
derfor kunne fa en «normal» sO» selv om pasientens oksygenbarende evne dpenbart er
betydelig redusert. Ved slike tilfeller er det viktig & veere klar over at FO,Hb bedre
representerer hemoglobinets faktiske oksygenberende evne.

Maileprinsipp

Oksymetriparametrene males pa moderne blodgassinstrumenter med en egen
spektrofotometrisk modul der prinsippet for malingen er gjennomlysning med lys med
spesifikke bglgelengder mellom 478 og 672 nm (2). De forskjellige
hemoglobinderivatene har sine distinkte absorpsjonsspektre, og det er pa grunnlag av
disse at instrumentet kan kvantitere andelen av hver av de fire hemoglobinderivatene.
Et alminnelig portabelt pulsoksymeter med fingerprobe benytter samme maleprinsipp,
men da med lys med to bglgelengder, 660 nm (radt) og 940 nm (infrargdt), for a
estimere den perifere oksygenmetningen i kapillert arterieblod (s,O3). Slik ikke-
invasiv maling benyttes hyppig i det daglige, men har en rekke begrensninger som det
er viktig 4 veere klar over (3).

Som nevnt innledningsvis kan det forekomme lokale variasjoner i valg av utrapporterte
parametre og enheter ettersom det er opp til hvert laboratorium a stille inn oppsettet pa
instrumentet. Dersom det er noe man savner eller gnsker endret, anbefales det at man
kontakter laboratoriet.
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